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Abstract
Japan is one of the countries with high aging population; this is further worsened by its declining birthrates. If the
situation does not improve, Japan will experience a severe labor shortage that will seriously impact their welfare and
nursing care systems. We conducted this research to address the key problems. An activity-monitoring system can
automatically monitor a patient’s activities. The system can record the patient’s action and sound an alarm with the aid
of an original software package. This software package works by comparing the moving distance and moving speed,
revealing big differences. This system will be used for various medical treatments. It will also be used for the
surveillance of sleeping conditions and in ICUs.













































（2）により体重心（COG：Center of gravity）を求める方法である．ロードセル（LC‐100KF, KYOWA, Japan）から
の情報を歪アンプ（DPM‐310A，DPM‐220A，KYOWA, Japan）にて増幅し，そのアナログデータをNI USB‐6210

























































Fig. 5 Adjustable mount
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Fig. 6 Locus of COG [during 19-21h]
Fig. 7 Locus of COG [during 23-24h]



















Fig. 9 Moving distance and duration on the bed












Fig. 12 minimum speed of patient’s action Fig. 13 maximum speed of patient’s action
5・2 動作速度
寝返りや離床などの判断基準として，動作速度を比較した．すなわち単位時間当たりの移動距離を求めることで，そ
の動作が「寝返り動作」なのか，あるいは「離床にむけた動作」なのか判断基準になるのではないかと考えた．Fig．12
およびFig．13にその例を示す．Fig．12は1患者の最も移動距離が少ない23－24時までの状況を示す．最も速く動いた
場合でも0．002［m/sec］以下であったのに対し，Fig．13では最も速く動いた場合，0．01［m/sec］程度であった．
6．考 察
看護師や医師など，日頃から身近に患者を観察している者たちは，ベッドからの落下や夜間徘徊をする患者について
“何かの雰囲気”を感じている．その雰囲気は“動き”を見ることで感じられるとのことから，その判断材料として重
心（COG：Center of Gravity）を計測および解析することで数値的に判断可能であるとの予測をたて，臥床患者活動の
様子を計測可能なシステムを製作・完成させた．本計測システムを用いることで患者の離床や寝返りの状況を把握可能
となった．リアルタイムなモニタリング計測を行うことで，ベッド上の滞在時間と移動距離を把握可能になり患者の行
動を凡そ読み取ることが可能であることを実証した．
しかしながら，Fig．7およびFig．8の計測結果のように，一定箇所で安定していても，寝返りをして横向きで安定
しているのか？体全体が移動し，仰向けの状態で安定しているか？までは判定は出来ない．さらに移動距離がある程度
大きい場合，それは単なる寝返りを繰り返しているのか？上体を起こして動いているのか？など患者の細かい状況を理
解することは難しい．そのため，デバイスの追加と高齢者の身体部分の慣性特性5）の検討が必要と思われた．
その一方で，動作速度を比較することで，安静時および移動距離が大きい時間帯では単位時間当たりの速度の違いが
顕著であることが分かった．この特性をさらに細かく分析することで，ベッド淵に座るのか？離床するのか？それとも
ベッドから落下するのか？が判断できるのではないかと考える．
今回計測を行った患者には，いずれも24時間の介助人がおり，徘徊や落下などは発生しない．本システムの最終的な
目的はそれらを感知し，自動的に警告アラーム信号を送ることである．これを実現するためには，今後も引き続き，よ
り多くのデータ計測を行い，健常者と患者の行動を細かく比較検討することが必要である．多くのデータを取得するこ
とで行動予測解析および，その判断が可能になると確信する．
今後の展開として，より多くのデータ計測を行い，患者の行動パターンから正確な離床を予測してナースステーショ
ンや介護者へ自動的に連絡するシステムを完成させる．また，集中治療室で行われる日々の体重測定のように患者及び
医療スタッフに大きな労力が強いられる場面でも，本システムを利用することでそれら労力が不要かつ詳細なデータを
得ることが可能となる．
さらに精神内科から診ると，高次脳機能障害と睡眠との関係は深く，睡眠行動障害による異常行動にならないために
は早期の覚醒を促す必要があると言われており，現在ではRBDスクリーニング問診票における診断の他，レム睡眠関
連呼吸異常や年齢など複合的な判断が必要であると言われている6）．その判断のひとつとして今回のシステムで睡眠時
のモニタリングを行い，導き出される関係性から診断や治療の一助となると期待される．
これまで多くの研究者やメーカーが様々なデバイスの研究や発売をしてきた7）．が，一方で問題も発生していた．感
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圧式センサータイプであれば単純に感知すると警告アラームを鳴らしてくれるという容易さがあったが，患者が無意識
に移動させてしまい反応できなかった．超音波式の部屋全体を監視するものでは，患者以外のものを感知して警告アラー
ムを鳴らすなど，誤作動でナースや介護者へ無駄な労力を求めることがあった．今回開発したロードセル型であれば，
ベッドのキャスター取り付け部に部品として組み込み可能な小型のものがあり，自然な様子で計測することが可能であ
る．今後は本システムを完成させ社会貢献の一助となるようさらなる開発を進める．
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